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Schützen Sie Ihre Patienten

Kardioprotektive Hämodialyse

Bei Hämodialyse Patienten treten in zunehmendem 

Maße vielfältige Erkrankungen wie Diabetes mellitus, 

Dyslipidämien, Mangelernährung, Anämie, Bluthoch

druck sowie kardiovaskuläre Komplikationen auf. 

Zugleich erhöht sich das durchschnittliche Eintritts

alter in die Dialyse kontinuierlich.

Daher ist die Überlebensrate von Hämodialyse  

Patienten trotz der in den letzten 30 Jahren  

erzielten technischen und therapeutischen Fort

schritte unbefriedigend niedrig. 

Ein Schlüssel zur Verbesserung ihrer medizinischen 

Prognose liegt in der gezielten Verbesserung der 

Services

Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich  

kundenorientierter Dialysedienstleistungen.

	Projektplanung und Beratung

	Aus und Weiterbildung

	Technischer Service

	WasserQualitätsService (WQS)

	Medizinischer Informationsdienst

	Qualitätssicherung mit EuCliD®

Produkte

Innovative Technologien – Innovative Produkte

für kardioprotektive Therapien.

		CorDiax Produktlinie: 

• 5008 CorDiax und 5008S CorDiax 

• FX CorDiax Hämodiafilter 

• BCMBody Composition Monitor

		Classix Produktreihe: 

• 4008S classix 

• FX classix Dialysatoren

	TherapieDatenManagementSystem (TDMS)

	Online Purification Cascade (OPC)

Kardioprotektive Hämodialyse
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Kardioprotektive Hämodialyse

intradialytischen kardiovaskulären Stabilität. Deshalb 

stehen die Entwicklung und Anwendung von kardio

protektiven Therapien im Zentrum des Interesses von 

Fresenius Medical Care. 

SPOT reflektiert unser Engagement für kardio

protektive Behandlungsstrategien in allen unseren 

Kompetenzbereichen. 

Mit SPOT bringen wir es auf den Punkt …

Outcomes

Bessere Prognosen durch kardioprotektive  

Therapien.

	Reduziertes Mortalitätsrisiko

	Weniger kardiovaskuläre Komplikationen

	Optimierte Nutzung von Ressourcen

Therapien

Kardioprotektive Therapien als Standard  

für jeden Patienten.

	High Flux Dialyse

	HighVolumeHDF

		Advanced Fluid Management  

(Erweitertes Flüssigkeitsmanagement)
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Bei einem eingeschränkten Punktionsareal, der Verwendung von ein-
lumigen Kathetern und zur Schonung des Shunts hat sich die Single- 
Needle-Dialyse als alternative Behandlungsvariante erwiesen. Als 
bislang einziges Therapiesystem ermöglicht die 5008 CorDiax Serie 
eine hocheffektive Single-Needle-Behandlung durch Kombination 
mit HighVolumeHDF in Prä- und Postdilution. Die Single- Needle-
Dialyse ist jedoch nur eine Dauerbehandlungsmethode für gut durch-
blutete Shunts und bei der Anwendung von Kathetern.

Diese Broschüre gibt detaillierte Informationen zu dem besonderen 
Verfahren der Single-Needle-Dialyse. Zu Beginn werden grundsätz-
liche Faktoren, die die Effektivität der Single-Needle-Dialyse beein-
flussen, dar gestellt. Es folgen Hinweise zur Optimierung der Single- 
Needle-Dialyse. Weiterhin wird das Single-Needle-System der 5008 
CorDiax Serie vorge stellt und die Bedienschritte zur Durchführung 
einer Single-Needle-Behandlung aufgeführt. Der letzte Abschnitt die-
ser Broschüre beschreibt die Single-Needle-Blutschlauchsysteme  
von Fresenius Medical Care.

Üblicherweise wird eine Dialyse unter Verwendung von zwei Gefäßzugängen 

durchgeführt. Hierbei wird dem Patienten über den ersten Zugang (arteriell) Blut 

entnommen und über einen zweiten Zugang (venös) gleichzeitig zurückgegeben 

(siehe Abb. 1).

Wenn jedoch nur über einen Zugangsweg dialysiert wird, spricht man von Single 

Needle (SN).

Dies bedeutet Einzelnadel: Hierbei „teilen“ sich das arterielle und venöse Blut

schlauchsystem den Zugangsweg und sind über ein YStück verbunden (siehe  

Abb. 2). Eine SingleNeedleDialyse wird z. B. bei einem kurzen Punktions areal, 

zur Schonung des Shuntgefäßes (evtl. geringere Punktionsfrequenz) oder in 

Kombi nation mit einlumigen (Shaldon)Katheter durchgeführt.

Wegen ihrer Aufteilung in zwei Phasen kann eine SingleNeedleDialyse unter 

Umständen weniger effektiv sein als eine ZweinadelDialyse. Um auch mit einer 

SingleNeedleDialyse eine effektive Therapie zu gewährleisten, müssen einige 

Aspekte besonders beachtet werden:

Bedingt durch den einen Zugangsweg kann bei einer SingleNeedleDialyse das 

Blut dem Patienten nicht gleichzeitig entnommen und zurückgegeben werden. 

Deshalb findet der Fluss des Blutes durch den extrakorporalen Kreislauf in einem 

zweiphasigen Zyklus statt.

  In der arteriellen Phase (Entnahmephase) wird das Blut des Patienen zu

nächst in das Blutschlauchsystem gepumpt.

  In der venösen Phase (Rückgabephase) wird das Blut – nachdem es im 

Dia lysator gereinigt wurde – dem Patienten zurückgegeben. Danach schlie

ßen sich weitere derartige Zyklen an.

1 Einleitung
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Abbildung 1: Dialyse über zwei Gefäßzugänge

Abbildung 2: Single-Needle-Dialyse über einen Gefäßzugang
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2 Die Effektivität der Single-Needle-Dialyse

Wegen ihrer Aufteilung in zwei Phasen kann eine Single-Needle-
Dialyse unter Umständen weniger effektiv sein als eine Zwei nadel-
Dialyse. Um auch mit einer Single-Needle-Dialyse eine effektive 
Therapie zu gewährleisten, müssen einige Aspekte besonders be-
achtet werden, nämlich der Blufluss (2.1), die Rezirkulation (2.2), 
das Schlagvolumen (2.3) und der Kanülendurchmesser (2.4). Im Fol-
genden werden diese Faktoren erläutert und Informationen zur Ef-
fektivitätssteigerung der Single-Needle-Dialyse gegeben.

Rezirkulation führt zur Verminderung der Clearance und damit zum 
Effektivitätsverlust der Dialysebehandlung.

2.1 Blutfluss
Die Höhe des Blutflusses ist für die Effektivität einer SingleNeedleDialysebe

handlung besonders wichtig, denn sie bestimmt, wie viel Liter Blut pro Behand

lung durch den Dialysator strömen und dort gereinigt werden. Damit besteht ein 

direkter Zusammenhang zur Behandlungsdauer. Das folgende Beispiel macht 

deutlich, wie wichtig ein möglichst hoher Blutfluss für eine effektive Dialysebe

handlung ist.

130 ml/min effektiver Blutfluss × 60 min × 4 Std = 31 LITER kum. BLUTVOLUMEN

180 ml/min effektiver Blutfluss × 60 min × 4 Std = 43 LITER kum. BLUTVOLUMEN

2.1.1 Der mittlere Blutfluss und seine Berechnung

Da bei der SingleNeedleDialyse das Blut in zwei Phasen durch den extrakorpo

ralen Kreislauf fließt, muss zur Bestimmung der gereinigten Blutmenge ein Mit

telwert aus den jeweiligen Geschwindigkeiten der beiden Blutpumpen gebildet 

werden: der mittlere Blutfluss. Er lässt sich wie folgt berechnen:

arterielle Blutpumpenrate × SN-Blutpumpenrate
arterielle Blutpumpenrate + SN-Blutpumpenrate

MITTLERER 
BLUTFLUSS =

GENAUE FORMEL
zum Beispiel:

157,1 ml/min=
300 ml/min × 330 ml/min

630 ml/min
MITTLERER 
BLUTFLUSS =

Weichen die beiden Blutpumpengeschwindigkeiten nicht sehr voneinander ab, 

lässt sich der mittlere Blutfluss auch auf folgende Weise ermitteln. Die etwas un

genauere, aber leicht im Kopf berechenbare Faustformel lautet:

arterielle Blutpumpenrate + SN-Blutpumpenrate
 4

MITTLERER 
BLUTFLUSS =

FAUSTFORMEL
zum Beispiel:

157,5 ml/min=
300 ml/min + 330 ml/min

4
MITTLERER 
BLUTFLUSS =

Anhand dieses Rechenbeispiels wird deutlich, um wie vieles geringer der mittlere 

Blutfluss gegenüber den jeweils eingestellten BlutpumpenGeschwindigkeiten ist.
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2.1.2 Mittlerer effektiver Blutfluss

Nicht immer entspricht die eingestellte Blutpumpengeschwindigkeit der tat

säch lich geförderten Menge Blut; beispielsweise dann, wenn wegen schlechter 

ShuntDurchblutung der arterielle Druck weit im negativen Bereich liegt oder 

wenn es wegen Alarmen zu häufigen Stillstandszeiten der Blutpumpen kommt.

ZUR INFO: 
Auskunft über die im Single-Needle-Modus tatsächlich ge-

förderte Blutmenge gibt der mittlere effektive Blutfluss (siehe 

Abb. 3). Bei der 5008 CorDiax Serie wird der mittlere effek-

tive Blutfluss automatisch nachgeregelt, so dass dieser immer 

dem eingestellten Blutfluss entspricht. 

2.1.3 Relation zwischen der Geschwindigkeit der 
arteriellen Blutpumpe und der Single-Needle-
Pumpe

Häufig wird die Geschwindigkeit der SingleNeedleBlutpum

pe 10 bis 20 % höher eingestellt als die der Blutpumpe. Um 

bei schlechtem Blutangebot dennoch den maximal mög lichen 

Blutfluss zu erreichen, kann die SingleNeedlePumpe auch wesentlich schnel

ler eingestellt werden als die arterielle Blutpumpe.

Andererseits kann bei einem Shunt mit großem Blutangebot – wie z. B. einem 

Oberarmshunt – die Geschwindigkeit der arteriellen Blutpumpe sehr hoch ein

gestellt werden. Aufgrund des hohen Rücklaufdrucks eines solchen Shunts 

kann die SingleNeedlePumpe jedoch nicht so schnell eingestellt werden, es 

käme sonst zu venösen Druckalarmen. Zur Erreichung einer möglichst effek

tiven Dialyse ist es hier sinnvoll, die o. g. Faustregel zu verlassen und die arteri

elle Blutpumpe schneller als die SingleNeedlePumpe einzustellen (z. B. Blut

pumpe 400 ml/min, SNBlutpumpe 230 ml/min).

Empfehlungen für die Geschwindigkeit der Single-Needle-Pumpe

Situation Geschwindigkeit der Single-Needle-Pumpe

gute Flussverhältnisse gleich oder 10 bis 20 % höher als arterielle Blutpumpe

schlechtes Blutangebot bis 60 % höher als arterielle Blutpumpe

gutes Blutangebot bis 60 % niedriger als arterielle Blutpumpe

Abbildung 3: Effektiver Blutfluss im  
SingleNeedleModus
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2.2 Rezirkulation

2.2.1 Fistelrezirkulation

Ist der Blutfluss in der Fistel (QF) geringer als der extrakorporale Blutfluss (QB), 

kommt es zu einer Rezirkulation. Bereits dialysiertes Blut wird über die arterielle 

Nadel erneut in den extrakorporalen Kreislauf angesaugt. Dieses wird im Allge

meinen als Fistelrezirkulation bezeichnet. Häufige Ursache ist eine Abflussbehin

derung bedingt durch Stenosen, Lageveränderungen des Patienten, Stauung 

durch einengende Kleidungsstücke, Staubänder, etc.1

Fistelrezirkulation liegt vor wenn: QB > QF

2 Die Effektivität der Single-Needle-Dialyse

QB

QF

Stenose: Durch die Verengung kann 
bereits dialysiertes Blut nicht schnell 
genug abfliessen.  
Rezirkulation, da QB > QF

Füllphase: Bereits dialysiertes Blut 
wird wieder mitangesaugt.  
Rezirkulation, da QB > QF

Entleerungsphse: Dialysiertes Blut wird 
dem Kreislauf wieder zurückgegeben.

Füllphase: Blut wird über den arteriel-
len Schenkel angesaugt.

SingleNeedle
Kanüle

Stenose

arterielle  
Fistel

arterielle  
Fistel

arterielle  
Fistel

arterielle  
Fistel

SingleNeedle
Kanüle

SingleNeedle
Kanüle

SingleNeedle
Kanüle

Stenose

arterieller 
Schenkel

arterieller 
Schenkel

arterieller 
Schenkel

arterieller 
Schenkel

venöser 
Schenkel

venöser 
Schenkel

venöser 
Schenkel

venöser 
Schenkel
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2.2.2 Kardiopulmonale Rezirkulation

Da bei einer Fistel arterielles Blut, ohne am Stoffaustausch in den Zellen 

teilzuneh men, direkt in den venösen Kreislauf abfließt, kommt es nicht zu einer  

vollständigen Aufsättigung des Blutes mit Stoffwechselendprodukten. Man 

spricht hier von einer kardiopulmonalen Rezirkulation (siehe Abb. 4).2 Diese kar

diopulmonale Rezirkulation beträgt in der Regel unter 10 % und ist anatomisch 

vorgegeben.

2.2.3 Systembedingte Rezirkulation

Systembedingte Rezirkulation entsteht durch den Totraum des Gefäßzugangs, 

denn am Ende der venösen Phase verbleibt in der Kanüle bzw. im Dialysekathe

ter immer eine bestimmte Menge gereinigten Blutes (bis zu 1 ml, je nach Durch

messer und Länge des Zugangs). Diese wird in der arteriellen Phase erneut in 

den extrakorporalen Kreislauf angesaugt. 

Darüber hinaus trägt auch das Blutschlauchsystem zur Rezirkulation bei: Auf

grund seiner Flexibilität (Compliance) gibt es einer Druckerhöhung oder einem 

Unterdruck nach.

Der Durchmesser der Kanüle bzw. des Katheters ist wesentlich geringer als der 

des Blutschlauchsystems. Deshalb kann das von der SingleNeedlePumpe in 

der Rückgabephase (siehe Abb. 5) geförderte Blut nicht völlig widerstandsfrei in 

den Shunt zurückfließen. Somit kommt es während der Rückgabephase zu ei

ner gewissen Ausdehnung. Das Blutschlauchsystem gibt dem Druck nach und 

speichert bereits gereinigtes Blut, das in der arteriellen Phase erneut zum Dia

lysator gelangt.

In der arteriellen Phase (siehe Abb. 6) baut die Blutpumpe einen leichten Unter

druck auf. Hie rbei fördert sie nicht nur Blut aus der dünnlumigen Dialysekanüle/

dem Dialysekatheter, sondern auch aus dem venösen Teil des Blutschlauchsys

tems, der unterhalb der venösen Klemme über ein YStück mit dem arteriellen  

Anteil verbunden ist.

Den Stellenwert der systembedingten Rezirkulation bei Effektivitätsbetrachtun

gen macht die nachfolgende Berechnung deutlich:
 

Compliance im Blutschlauchsystem 4,4* bis 7,0 ml**

Totraumvolumen Dialysekanüle 0,1 ml

Demerskatheter 2– 4,5 ml

YStück zum Katheter 0,15 ml

Summe 5,5 – 8 ml

*bei –100/+200 mm Hg **bei –200/+300 mm Hg

Abbildung 5: SN-Pumpphase

Abbildung 4: kardiopulmonale Rezirkulation
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Abbildung 6: arterielle Pumpphase
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2.3 Schlagvolumen
Ein wichtiges Steuerungselement, das die Effektivität einer Single-
Needle-Dialyse entscheidend beeinflusst, ist das Schlagvolumen.
Das Schlagvolumen ist die Menge Blut, die pro Zyklus (d. h. arteri-
elle und venöse Pump-Phase) gefördert wird.

Auf welche Weise ist es nun möglich, die Effektivität durch das Schlagvolumen 

zu verbessern?

Dies geschieht über eine Erhöhung des Schlagvolumens gleich in zweifacher 

Hinsicht: Zum Einen führt die Erhöhung des Schlagvolumens zu einer Redukti

on des Rezirkulationanteils. Legt man die Berechnung der systembedingten Re

zirkulation zugrunde, so ergibt sich bei einem Schlagvolumen von 30 ml ein sys

tembedingter Rezirkulationsanteil von 18 bis 27 %. Bei einem Schlagvolumen 

von 60 ml sind es hingegen nur 9 bis 13 % (siehe Abb. 7).1 

Zum Anderen bewirkt eine Erhöhung des Schlagvolumens eine Verminderung 

der SingleNeedleZyklen pro Zeiteinheit, denn die Förderung eines größeren 

Schlagvolumens dauert einfach länger. Somit wird das Rezirkulationsvolumen 

weniger häufig gefördert. Das folgende Rechenbeispiel verdeutlicht diesen Sach

verhalt:

Mittlerer Blutfluss 200 ml/min 200 ml/min

Schlagvolumen 30 ml 60 ml

Anzahl SingleNeedleZyklen/min 6,6 3,3

Bei einem Blusfluss von 200 ml/min und einem Schalgvoumen von 30 ml beträgt  

der Rezirkulationsanteil ca. 53 ml/min. Dies sind immerhin 27 % der geförderten  

Blutmenge. (Rezirkulationsanteil 8 ml je Hub). Erhöhlt man das Schlagvolumen 

auf 60 ml sinkt der Rezirkulationsanteil auf weniger als 27 ml/min bzw. weniger 

als 14 %. 

ZUR INFO: 
Die Ultrafiltration findet unabhängig von der Single-Needle-Phase statt; wenn 

die Förderung des Schlagvolumens zu lange dauert, kann es deshalb zum Ein-

dicken des Blutes bei hoher Ultrafiltrationsrate kommen. Dies kann geräteseitig 

an einem ansteigenden Transmembrandruck (TMP) detektiert werden. In einem 

solchen Fall ist es sinnvoll, ein kleineres Schlagvolumen zu wählen, denn dieses 

wird in kürzerer Zeit gefördert.

Abbildung 7: Verhältnis zwischen  
effektiven Schlagvolumen  und 
Rezirkulationsvolumen 

2 Die Effektivität der Single-Needle-Dialyse

84 %

16 %

73 %
30 ml

60 ml

27 %
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2.4 Kanülendurchmesser 
Als engste Stelle im extrakorporalen Blutkreislauf tragen Dialyseka-
nülen bis zu 80 % zum Strömungswiderstand bei.3 Nach dem Ge-
setz von Hagen-Poiseuille (siehe Abb. 8) ist der Fluss in vierter Po-
tenz vom Durchmesser der Kanüle abhängig: Deshalb fließt bei glei-
chen Druckverhältnissen durch eine 17-Gauge-Kanüle (Ø 1,5 mm) 
nur knapp die Hälfte der Blutmenge, die durch eine 15 Gauge-Ka-
nüle (Ø 1,8 mm) fließt.

Zwingt man das Blut mit einer hohen Geschwindigkeit durch eine Kanüle mit ge

ringerem Durchmesser, kann die hieraus resultierende Scherbelastung der Erythro

zyten zur Hämolyse führen. Das Diagramm (siehe Abb. 9) zeigt die durch den  

Anstieg des freien Hämoglobins nachweisbare Hämolyse in Abhängigkeit vom 

Blutfluss und dem Durchmesser der Kanüle.

Bei der Wahl des Kanülendurchmessers ist zu berücksichtigen, dass das Blut 

durch die SingleNeedleKanüle mit der jeweils eingestellten Blutpumpenge

schwindigkeit und nicht mit der mittleren Flussgeschwindigkeit fließt.

Um beispielsweise bei einer SingleNeedleDialyse einen mittleren Blutfluss von 

200 ml/min zu erreichen, müssen die Geschwindigkeiten der arteriellen Blut

pumpe und der SingleNeedlePumpe (im einfachsten Rechenbeispiel) jeweils 

400 ml/min betragen! Wenn jedoch die arterielle Blutpumpe das Blut mit einer 

Geschwindigkeit von 370 ml/min fördert, beträgt (um bei einem mittleren Blut

fluss von 200 ml/min zu bleiben) die Geschwindigkeit der SingleNeedlePum

pe 430 ml/min. Diese Blutflussgeschwindigkeit kann in Verbindung mit einer 

17GaugeKanüle bereits zu Hämolyse führen. Die Wahl eines möglichst großen 

Kanülendurchmessers hat folgende Vorteile:

 Maximierung des Blutflusses

 Vermeidung von Hämolyse

Die empfohlenen Blutflüsse für SingleNeedleKanülen von Fresenius Medical 

Care sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

SN-Kanüle Art.-Nr. Größe / Ø × Länge Empfohlener Blutfluss

SN 700 RG 5081701 17 G / 1,5 mm × 20 mm bis 250 ml/min

SN 650 RG 5081651 16 G / 1,6 mm × 25 mm bis 350 ml/min

SN 600 RG 5081601 16 G / 1,6 mm × 20 mm bis 350 ml/min

SN 550 RG 5081551 15 G / 1,8 mm × 25 mm bis 450 ml/min

SN 500 RG 5081501 15 G / 1,8 mm × 20 mm bis 450 ml/min

EMPFEHLUNGEN ZUR EFFEKTIVITÄTSSTEIGERUNG:
 Maximal möglichen Blutfluss einstellen

  Blutpumpengeschwindigkeiten dem jeweils möglichen Blutangebot und 

dem venösen Rücklaufdruck anpassen

 Möglichst hohes Schlagvolumen wählen

  Möglichst kurze, großlumige Dialysekanüle verwenden

 Behandlungsdauer beachten

Abbildung 8: Hagen-Poiseuille'sches Gesetz

Abbildung 9: Hämolyse in Dialysekanülen 4
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Abbildung 10: Entleerungsphase

PSN

180 mm Hg

(variabel)

Abbildung 11: Füllphase

PSN

50 mm Hg

(statisch)

3 Das Single-Needle-System

3.1 Arterielles Single-Needle-Verfahren
Das Therapiesystem der 5008 CorDiax Serie verfügt über ein arterielles Single 

NeedleSystem, d. h. beide Blutpumpen und die Expansionskammer befinden 

sich vor dem Dialysator auf der arteriellen Seite des extrakorporalen Kreislaufs. 

Ein stabiler Transmembrandruck (TMP) und ein ständig angezeigter venöser 

Rücklaufdruck begründen die Vorteile des arteriellen SingleNeedleSystems. 

Durch das Anlaufen der jeweils fördernden Blutpumpe kommt es zu einem pul

satilen Fluss des Blutes durch den extrakorporalen Kreislauf und den Dialysator: 

Das heißt der Fluss des Blutes durch den extrakorporalen Kreislauf ist mit einer  

Pulswelle vergleichbar. Ein pulsatiler Fluss des Blutes führt zu einer besseren 

Durchmischung des Blutes am Dialysator und kann die Effektivität erhöhen.5 

Gegenüber SingleNeedleSystemen mit kontinuierlichem Fluss kommt es bei 

SingleNeedleSystemen mit jeweils abwechselnd fördernden Blutpumpen zu 

keiner Veränderung der Clearance.

ZUR INFO: 
Konstanter Blutfluss während der Single-Needle-Dialyse ist nicht erforderlich.6

3.2 Steuerung aller Parameter durch den Anwender
Beim SingleNeedleSystem der 5008 CorDiax Serie kann der Anwender so

wohl die Geschwindigkeiten der Blutpumpen als auch das Schlagvolumen un

abhängig voneinander vorwählen. Die sich aus diesen Parametern ergebende 

Steuerung der SingleNeedleBehandlung übernimmt das Dialysegerät selbst: 

  In der arteriellen Phase fördert die Blutpumpe das Blut in die SingleNeedle 

Expansionskammer, die sich zwischen den beiden Blutpumpen befindet. Die 

Förderung des jeweils eingestellten Schlagvolumens entspricht dem Auf und 

Abbau eines bestimmten Druckes in dieser Expansionskammer. Diese ist 

mittels einer Druckmessleitung mit dem Dialysegerät verbunden, das die sich 

zwischen den beiden Blutpumpen kontinuierlich auf und abbauenden Drü

cke misst. Ist der entsprechende maximale Druck erreicht, erfolgt die Um

schaltung auf die venöse Phase (siehe Abb. 10). 

  In der venösen Phase fördert nun die SingleNeedlePumpe das Schlagvolu

men durch den Dialysator zum Patienten zurück. Hierdurch wird der Druck in 

der Expansionskammer wieder abgebaut. Bei Erreichen der unteren Druck

grenze (diese ist standardmäßig bei 50 mm Hg voreingestellt) ist ein Single

NeedleZyklus beendet und der nächste beginnt wieder mit der arteriellen 

Phase (siehe Abb. 11).

Da beim 5008 Therapiesystem die Phasenumschaltung in beiden Fällen über 

das Erreichen bestimmter Druckgrenzen in der Expansionskammer erfolgt, wird 

dieses Verfahren auch als DruckDruckgesteuertes Verfahren bezeichnet.
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Abbildung 12: SN-Blutschlauchsystem

2

4

3

1

1   Fixierstück des arteriellen Pumpsegments in Blutpumpe

2   SNDruckableitung

3   SNKammer in Halterung

4   SNFixierstück in SingleNeedlePumpe 
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4.1 Aufbau des extrakorporalen Blutkreislaufs
Im Menü Blutsystem (siehe Abb. 13) kann zwischen verschiedenen Blut

schlauch konfigurationen gewählt werden. Zum kochsalzfreien Aufrüsten des Sing

leNeedleBlutschlauchsystems ist die Behandlungsart „SN/ONLINE“ zu wählen.  

Die Vorgehensweise beim Aufrüsten des SNBlutschlauchsystems ist im Bild

schirmmenü "Blutsystem" schrittweise erläutert.

Alle weiteren Schritte zum Einrichten des extrakorporalen 

Blutkreislaufes erfolgen analog zum DoppelnadelVerfahren 

(HD ONLINE). Siehe Gebrauchsanweisung

4.2 Einstellbare SN-Parameter 
Im SingleNeedleMenü (siehe Abb. 14) können folgende  

Parameter einge stellt werden:

 Schlagvolumen (10 – 60 ml in 5 ml-Schritten)

 Flussrate Arterielle Blutpumpe

 Flussrate SN-Pumpe

 Auto-SN-Funktion deaktivieren/aktivieren

4.3 Auto Single Needle
Bei eingeschalteter AutoSNFunktion wird die Fördergeschwindigkeit der SN

Pumpe in Abhängigkeit von der Blutpumpenrate automatisch geregelt. Der De

faultwert ist auf +20 % eingestellt. Durch Deaktivieren dieser Funktion muss die 

SNFörderrate manuell eingestellt werden. 

Eine unmittelbare Deaktivierung der AutoSNFunktion erfolgt auch durch eine 

Veränderung der SNFörderrate. 

4 Die Single-Needle-Behandlung

Abbildung 14: Single-Needle-Menü

Abbildung 13: Blutsystem Menü
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4.4 Während Behandlung in Doppel nadel-
Modus wechseln
Während einer SingleNeedleBehandlung besteht jederzeit die 

Möglichkeit, in den DoppelnadelModus zu wechseln. Hierzu 

wird das SNPumpsegment von der 5008/S CorDiax automa

tisch ausgefädelt.

Detaillierte Vorgehensweise siehe Gebrauchsanweisung

Bei Bedarf kann der SingleNeedleModus jederzeit wieder 

aktiviert werden.

4.5 Während der Behandlung in den 
Single-Needle-Modus wechseln
Es besteht die Möglichkeit, jederzeit in der Behandlung, in den 

SingleNeedleModus zu wechseln. Hierzu wird das SNPumpsegment von der 

5008/S CorDiax automatisch eingefädelt.

Detaillierte Vorgehensweise siehe Gebrauchsanweisung

4.6 Single-Needle-Klick-Klack

Nur bei Verwendung eines DoppelnadelSystems kann im SingleNeedleMenü 

SNKlickKlack aktiviert werden. 

Bei der Behandlungsart SingleNeedleKlickKlack, werden der arterielle und ve

nöse Blutschlauch mit einem YStück am Gefäßanschluss konnektiert. Nach An

wahl des SNKlickKlackModus senkt sich der Pegel in der venösen Tropf kammer, 

die hierbei als Expansionskammer dient, automatisch. In der darauf folgenden 

Entnahmephase baut die Blutpumpe bei geschlossener venöser Klemme durch 

Volumenanstieg im venösen Blasenfänger Druck auf (siehe Abb. 19). Sobald der 

im SNMenü definierte obere Umschaltdruck erreicht wurde, wird die Rückgabe

phase durch Öffnen der venösen Absperrklemme eingeleitet (siehe Abb. 20).

Sobald der im SNMenü definierte untere Umschaltdruck erreicht wurde wird die 

Entnahmephase erneut eingeleitet.

ZUR INFO: 
Zu beachten ist, dass dieses Verfahren nur Ausnahmesituationen vorbehalten 

bleiben sollte, da die Effektivität wegen des erheblich reduzierten mittleren Blut-

flusses stark eingeschränkt ist.

4 Die Single-Needle-Behandlung

Abbildung 15: Pegel während der Behandlung setzen 
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Abbildung 19: Single-Needle-Klick-Klack: Entnahmephase

Abbildung 20: Single-Needle-Klick-Klack: Rückgabephase
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Warum kann die Expansionskammer voll laufen?

  Undichtigkeit an der Konnektion des Hydrophobfilters 

  Klemme und Verschlusskappe beim Infusionsanschluss nicht geschlossen 

  Spiegel in der SNKammer wurde nicht an die Markierung gesetzt 

  Spiegel in der SNKammer wurde manuell gesetzt (zur Atmosphäre geöffnet)

 Abflussbehinderung

 Undichtigkeiten im Gerät

Warum kann der TMP während der Behandlung stark ansteigen?

 Blutflussrate zu gering

 Unangepasste Dialysatorgröße

 Zu hohe UFRate

 Unzureichende Antikoagulation 

 Massive Rezirkulation 

  Für HDFModus in Postdilution zu niedrige Blutviskosität  

(z. B. zu hoher Hkt)

Was führt zu einem Blutpumpen-Stillstandsalarm?

Wenn die Blutpumpen länger als 60 Sekunden stehen, kommt es zum Blut

pumpenStillstandsalarm (z. B. Nadeljustage, nicht quittierte Alarme). 

Was ist ein Single-Needle-Zyklusalarm?

Primär ist der SingleNeedleZyklusalarm bedingt durch ein Förder oder  

Abflussproblem. 

  KlickKlackModus:  

Der Druck kann nicht innerhalb der Zykluszeit von ca. 15 Sekunden auf 

oder abgebaut werden. Die eingestellte DruckAmplitude ist in Relation 

zum Blutfluss zu hoch

  SingleNeedleModus: 33 % Unter oder Überschreitung des Schlagvolumens

Ist ein pulsatiler Blutfluss effizienzmindernd?

Nein. Die Effizienz ergibt sich aus dem dialysierten Blutvolumen der  

gesamten Behandlungszeit. 

Welche Einschränkungen gibt es in Kombination mit Single-Needle?

 OCM 

 VAM

 BVM nur messend, nicht regelnd einsetzbar

 BTM

 SNKlickKlack ist nicht mit HDF kombinierbar

5  Häufig gestellte Fragen zur Single-Needle-Dialyse
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